ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО КОНКУРСУ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ «МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ЛОТ №9 «Суточный монитор артериального давления» проведенного 06 мая 2008 г. в РГКП НИИ Кардиологии 

и внутренних болезней 

	Техническая спецификация
	ТОО «Медтехника»
	ТОО «Виза Мед Плюс»
	ТОО «Юмгискор Холдинг»

	24 часовой профиль АД
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	24 часовой профиль ЧСС
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Метод измерение АД
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Диапазон измерения АД
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Точность измерения АД
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Диапазон измерения ЧСС
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Объем памяти АД
	Несоответствует
	Соответствует
	Соответствует



По лоту №9 представлены ТОО «Медтехника» Аппаратно-программный комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ и АД (Венгрия) и ТОО «Виза Мед Плюс»  и ТОО «Юмгискор Холдинг» Суточный монитор артериального давления BR-102 Plus производства Schiller AG, Швейцария. Следует отметить, что Аппаратно-программный комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ и АД (Венгрия)( предназначен для мониторирования АД и ЭКГ, в то время как по требованиям технического задания должен быть суточный монитор артериального давления, что гораздо удобнее в практической работе врача. Кроме того, вес Суточного монитора артериального давления BR-102 Plus производства Shiller AG, Швейцария меньше Аппаратно-программного комплекса холтеровского мониторирования ЭКГ и АД (Венгрия), что является комфортным для больного. 

Председатель экспертной комиссии
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